Governo do Estado de Mato Grosso

SES - Secretaria de Estado de Saude
MT-HEMOCENTRO

Memorando n? OSO/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabd-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnlco - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitacdo n° 088/2023

Considerando a solicitacdo feita por meio eletrénico (e-mail), encaminhada por V.
5.2 solicitando andlise da Proposta e emissao de Parecer Técnico para informar se a empresa
atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatorio PROCESSO
SES-PRO-2022/46448 “AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS
MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM
CONSTRUCAO DO MT-HEMOCENTRO (GERENCIA DE DOACAO, GERENCIA DE DIAGNOSTICO
LABORATORIAL, GERENCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUICAO, GERENCIA DE
AMBULATORIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissdo de parecer técnico guanto a proposta
de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes

consideragdes:

Consnderando que o item 033.1, ofertado NAO atende o descritivo do termo de

referéncia e Edital.

e Tempo de selagem: sem especificagdo - edital: possibilidade de ajuste manual
do tempo de selagem de 2 a 10 segundos a.

e Soldagem: sem especificagdo - Edltal sistema de radiofrequéncia balanceado,

. evitando interferéncia com outros equipamentos eletronicos.

e Soldagem: sem especificagdo - Edital: Soldagem de facil destaque garantida
por exclusivo sistema de "picote" central com total seguranga para o técnico e
produto (Area soldada com cerca de 3 mm pontilhada em seu centro
facilitando a separagdo do tubo)

e Soldagem: sem especificagdo - Edital: Permite soldas em tubos de PVC de grau
médico de varios didametros (até 6,5mm

e Tamanho da seladora: sem especificagdo - Edital: unidade seladora movel
descrita de pequena dimensao, permitindo grande mobilidade, garantida por
cabo com no minimo 1,9 metros de comprimento,

e Botdo liga/desliga: sem referéncia - Edital: Botdo liga-desliga com “led”
indicador, evitando consumo desnecessario de energia quando ndo estiver em
uso;

e Cabecas para conexdo: sem referéncia - Edital: Pode ser conectado a unidade
principal 2 cabegas de selagem de bancadaou 1 bancada e 1 alicate de selagem
ergdnémica;
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Componentes inclusos: sem especificagdo - Edital: unidade principal de forga, gerador
de radiofrequéncia e uma unidade de controle monitorada por microprocessador, 01
cabeca de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9 m e alicate-de selagem
ergondmica com cabo coaxial em espiral de no minimo 1,7 m. alimentagao elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.

Diante o exposto, entendemos que a empresa CARLA DE OLIVEIRA CORREIA,
NAO esta HABILITADA, por NAO atender todas as exigéncias do Edital.
Esse é 0 nosso PARECER TECNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

e ina G. de Matas
Dilce Catan NTRO

Gerente-GPED 2

DILCE CATAR MES DE MATOS

Gerente Producio, Estoque e Distribuicdo de Hemocomponentes
MT — Hemocentro.
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Memorando n? 049/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiaba-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitacdo n° 088/2023

Considerando a solicitacdo feita por meio eletronico (e-mail), encaminhada por V.
5.2 solicitando analise da Proposta e emissdo de Parecer Técnico parainformar se a empresa
atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatorio PROCESSO
SES-PRO-2022/46448 “AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS
MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM
CONSTRUCAO DO MT-HEMOCENTRO (GERENCIA DE DOACAOQ, GERENCIA DE DIAGNOSTICO
LABORATORIAL, GERENCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUICAO, GERENCIA DE
AMBULATORIO TRANSFUSIONAL”, a fim de emissdo de parecer técnico quanto a proposta
de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes

consideragdes:

Considerando que o item 033, ofertado NAO atende o descritivo do termo de

referéncia e Edital.

e Tempo de selagem: sem especificagao - edital: possibilidade de ajuste manual
do tempo de selagem de 2 a 10 segundos a.

e Soldagem: sem especificagdo - Edital: sistema de radiofrequéncia balanceado,
evitando interferéncia com outros equipamentos eletrdnicos.

e Soldagem: sem especificagdo - Edital: Soldagem de facil destaque garantida
por exclusivo sistema de "picote" central com total seguranga para o técnico e
produto (Area soldada com cerca de 3 mm pontilhada em seu centro
facilitando a separagdo do tubo)

e Soldagem: sem especificagdo - Edital: Permite soldas em tubos de PVC de grau
médico de varios didametros (até 6,5mm

e Tamanho da seladora: sem especificagdo - Edital: unidade seladora movel
descrita de pequena dimensdo, permitindo grande mobilidade, garantida por
cabo com no minimo 1,9 metros de comprimento,

e Botdo liga/desliga: sem referéncia - Edital: Botdo liga-desliga com “led”
indicador, evitando consumo desnecessario de energia quando ndo estiver em
uso;

e Cabecas para conexdo: sem referéncia - Edital: Pode ser conectado a unidade
principal 2 cabegas de selagem de bancada ou 1 bancada e 1 alicate de selagem
ergonOmica;
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Componentes inclusos: sem especificagdo - Edital: unidade principal de forga, gerador
de radiofrequéncia e uma unidade de controle monitorada por microprocessador, 01
cabeca de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9 m e alicate de selagem
ergondmica com cabo coaxial em espiral de no minimo 1,7 m. alimentagdo elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.

Diante o exposto, entendemos que a empresa CEI COMERCIO EXPORTAGAO
E IMP DE MAT MED, NAO estd HABILITADA, por NAO atender todas as exigéncias do
Edital.
Esse é 0 nosso PARECER TECNICO.

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

e Catarina G. de Matos
erente-GPED/HEMOCENTRO
DILCE CATARIN OMESRE MATQS

Gerente Producéo, Estoque e Distribuicdo de Hemocomponentes
MT — Hemocentro.
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