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IMPUGNACAO

A Ilustrissima Sra. Pregoeira Kelly Fernanda Gongalves e equipe de apoio da SES -
Secretaria de Estado da Saude/MT.

Processo: Pregao Eletronico N© 009/2022 | Processo Administrativo N© 362579/2021.

Objeto: Registro de Precos para futura e eventual Aquisicdo de bens permanentes,
Equipamentos para Centro Cirdrgico e CME- Lista 1, incluindo entrega, montagem,
instalacdes, treinamento assisténcia técnica e garantia, para atender as necessidades
dos hospitais sob a gestdo da Secretaria de Estado de Salude de Mato Grosso.

A Empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - ME, CNPJ N° 10.769.989/0001-56,
situada a Rua 19 de Dezembro, N° 1687, Salas 1 e 2, Ibipora/PR, neste ato representado
por Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva, RG N° 40.271.364-3 e CPF NO°
327.696.738-31, Responsavel Legal, abaixo assinado, vem com fulcro no § 29, do art.
41, da Lei n° 8666/93, em tempo habil, a presenca de Vossa Exceléncia a fim de:

IMPUGNAR

Art. 41. A Administragdo ndo pode descumprir as normas e condigoes do edital, ao qual
se acha estritamente vinculada.

§ 2° Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a
administracéo o licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitacdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as
propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizacdo de leildo, as falhas
ou frregularidades que viciariam esse edital, hipotese em que tal comunicacdo néo tera
efeito de recurso.

Os termos do Edital em referéncia, que adiante especifica, o que faz na conformidade
seguinte:

DOS FATOS

Nobre Pregoeira e equipe de apoio, inicialmente é importante salientar que a licitacao
destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administracao e sera processada e julgada em estrita
conformidade com os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia.

A presente impugnacao pretende afastar do presente procedimento licitatério, exigéncia
feita ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitagdes, com intuito inclusive,
de evitar que ocorra aquisicbes de equipamentos de ma qualidade e/ou de baixa
procedéncia, além de evitar que todo certame ocorra possiveis restricbes de
competitividade, obstando a BUSCA DA CONTRATACAO MAIS VANTAJOSA, senao
vejamos:
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Acontece, contudo, que apds examinado rigorosamente as especificagdes descritas no
Anexo I — Termo de Referéncia pelo nosso departamento técnico, constatamos que o
descritivo do item 18 (Cardioversor) possui meros aspectos que tiram drasticamente
a possibilidade de aquisicGes coerentes com as reais necessidades do municipio, pois
conforme analisado o descritivo, fica claro que faltam de caracteristicas técnicas, faixas
de medicOes e parametros, desta forma, transformara o certame em aquisicbes que
deixardo a desejar no momento da entrega dos equipamentos.

> Para o item 18 (Cardioversor) a especificacdao se encontra da seguinte forma
“DESFRIBILADOR/CARDIOVERSOR, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E
PEDIATRICOS: DESFIBRILACAO NA FORMA DE ONDA BIFASICA, COM
POSSIBILIDADE DE AJUSTES DE CARGA, PORTATIL COM ALCA PARA
TRANSPORTE, FUNCOES: ELETROCARDIOGRAMA, DESFIBRILACAO EXTERNA
AUTOMATICA E MANUAL, CARDIOVERSAO SINCRONIZADA, MARCAPASSO NAO
INVASIVO E MONITORIZA cAo DE PRESSAO ARTERIAL NAO INVASIVA, BATERIA
DE IONS DE LITIO, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS
NA FUNCAO MONITOR E MINIMO DE 80 DESFIBRILACOES EM CARGA MAXIMA
(DESCONECTADO DA REDE DE ENERGIA), BIVOLT 110/220V, TELA COLORIDA
EM LCD DE 6% COM VISUALIZACAO DE DUAS ONDAS OU MAIS, COM
REGISTRADOR INTEGRADO PARA IMPRESSAO DE RELATORIOS MANUAIS OU
AUTOMATICOS, POR EVENTO, POR CHOQUE OU ELETROCARDIOGRAMA,
MEMORIA MINIMA DAS ULTIMAS 2 HORAS DE MONI TORIZACAO E
ARMAZENAMENTO DE EVENTOS (MINIMO DE 2MB), ENTREGA DA CARGA PARA
CHOQUE MENOS DE 6 SEGUNDOS, COM AUTO DIAGNOSTICO, IMPRESSORA
INTEGRADA, ACESSORIOS MINIMOS: UM PAR DE PAS PERMANENTES
MULTIFUNCAO, ADULTO E PEDIATRICO COM COMANDOS DE CARGA E
CHOQUE, UM CABO DE ELETROCARDIOGRAMA, UM ROLO/BLOCO DE PAPEL
PARA IMPRESSORA INTEGRADA, UM PAR DE PAS ORIGINAIS(ELETRODOS)
PARA DESFIBRILACAO EXTERNA, UM PAR DE CABOS PARA DESFIBRILACAO, UM
PAR DE ELETRODOS PARA DESFIBRILAGAO EXTERNO, UM CABO DE
ATERRAMENTO, UM CABO DE FORGCA, UM MANGUITO COM EXTENSAO PARA
MONI TORIZACAO INTEGRADA DE PRESSAO ARTERIAL E UMA BATERIA DE
LITIO".

Sabemos que os descritivos dos equipamentos sdo fornecidos pelo Ministério da
Saude, Resolugoes e/ou pelo SIGEM, pois € uma ferramenta que disponibiliza
informagdes das configuragbes permitidas para cada equijpamento, entretanto,
essa ferramenta auxilia na elaboracdo dos descritivos para que os orgaos fagam
suas aquisigoes diante das reais necessidades.

E sabido que esses descritivos disponibilizados tanto das resolugdes e/ou do Ministério
da Salde sdo aplicados em cima dos equipamentos que os drgaos necessitam, porém,
venho informar e reiterar que vocés podem edita-los diante da real necessidade que
precisam, sem inferiorizar o descritivo e nem direcionar, desta forma, gostaria de saber
se existe a possibilidade de readequarem esse descritivo para evitar que ocorra uma
aquisicdo de um Monitor Multiparamétrico de baixa procedéncia/qualidade.

A especificacao destinada para esse equipamento em questao pode ser readequada para
uma melhor aquisicdo, sem riscos de perder a verba, pois vocés ndo irdo inferiorizar o
plano de trabalho inicial.
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Nossa impugnacao visa a possibilidade de vocés readequarem essa especificagdo com
mais caracteristicas técnicas, com o intuito de melhorar o descritivo base.

Lembrando, que esse equipamento monitora e salva vidas, desta forma, solicitamos
respeitosamente que o descritivo para esse equipamento seja revisto com o intuito de
adquirir aparelho de boa qualidade x procedéncia para atender os necessitados do
municipio quando necessario.

Conforme previsto em Lei (artigo 40, inciso VII da Lei N° 8.666, de 21 de Junho
de 1993), o julgamento do certame devera ser claro e mediante a parametros
objetivos, ou seja, que também para a avaliacao e aprovacdes dos equipamentos
exigidos em edital devera possuir parametros para uma andlise clara, coerente com
a real necessidade e produtiva ao municipio, assim, resultando em aquisicoes de boa
qualidade/procedéncia para atendimento a pessoas necessitadas.

CONSIDERACOES

Por conta das afirmagdes acima descritas, solicitamos que o descritivo do item 18
(Cardioversor) seja retificado com algumas alteragdes, para abranger mais marcas
para o item e para beneficio do 6rgdo em relacdo a aquisicdo do equipamento, assim
sendo, oferecemos abaixo uma possibilidade de descritivo para inclusdo no Anexo I —
Termo de Referéncia.

Diante de respaldo legal, oferecemos e sugerimos um descritivo para o equipamento
mencionado, com o intuito de melhoria para as especificagdes contida em edital,
resultando em uma ampla participacao de fornecedores do mercado atual, tanto com
modelos nacionais, quanto importados que possam oferecer equipamentos de boa
qualidade x custo beneficio, ainda mais, por se tratar de verba destinada a licitacdo,
aquisicao de bens, e bens que salvam vidas!

Sugestivo para o item 18: R

CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO TRANSCUTANEO, ECG,
PRESSAO NAO INVASIVA, IMPRESSORA, GRAVADOR E MODO DEA

Para tratamento de pacientes através da administragdo de terapias elétricas:
desfibrilagao, desfibrilacao sincronizada (cardioversao), desfibrilagdo externa automatica
(DEA), marcapasso transcutaneo e desfibrilacdo interna; Deve permitir a monitoragao
dos parametros de ECG, SPO2, PNI e CO2 mainstream; Deve possuir tela de LCD Colorida
ou Eletroluminiscente (EL) de, pelo menos, 6 polegadas; Deve possuir menus para
configuragdo e ajustes de seus diversos parametros, navegaveis através de seletor
giratorio ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parametros medidos
(limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Registrador térmico incorporado,
para registro em papel termossensivel com largura minima de 50 mm; Deve possuir
bateria de litio ou niquel-hidreto metalico recarregavel com autonomia minima para 2
horas de monitoragao ou 100 descargas; Bateria de facil troca, podendo ser executada
pelo préprio usuario com tempo de carregamento maximo de 4 horas. Grau de protegao
de pelo menos IP44; Comunicagao exclusivamente sem fio com computador; Deve
possuir rotina de testes a ser aplicada pelo usuario (Teste do Usuario ou User Test);
Terapias Elétricas: Deve contar com saida Unica de conexao para pas rigidas de
desfibrilacdo e eletrodos multifungao, para fornecimento das terapias elétricas de
desfibrilacao, desfibrilacdo sincronizada (cardioversao), desfibrilagdo externa automatica
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(DEA), marcapasso transcutaneo e desfibrilagdo interna; Desfibrilacdo: Tecnologia
bifasica de desfibrilacao; Deve possuir, pelo menos, 10 escalas de energia disponiveis
para selecdo do usuario; Carga de energia de 200 J em, no maximo, 5 segundos e tempo
maximo desde o inicio da analise do ritmo cardiaco até ao fim da carga e prontidao para
descarregar de até 15 segundos; Do ligamento inicial até a conclusao do carregamento
de até 15 segundos; Descarga deve ser feita pelas pas rigidas ou eletrodos multifuncao;
O conjunto de pas rigidas deve possuir os comandos de carga e entrega de energia;
Deve possuir recurso de remocao de energia ndo entregue pelo usuario, para sua
seguranca, € remocao automatica depois um periodo de tempo; Desfibrilagdo
Sincronizada: (cardioversao). Sincronizacdo pela onda R através do cabo de ECG de no
maximo 60s, e marcacao da mesma em tela; O sincronismo devera ser acionado pelo
usuario através de botdo ou opcao de menu; Descarga deve ser feita pelas pas rigidas
ou eletrodos multifuncdo; Desfibrilagdo Externa Automatica (DEA): Modo DEA, para
utilizacao em pacientes vitimas de parada cardiorrespiratéria (PCR) e que requerem um
pronto atendimento pelo usudrio; O equipamento devera orientar o usuario através de
comandos de voz, sonoros e visuais; Descarga deve ser feita somente pelos eletrodos
multifuncao; Eletrodo Multifuncdo que atenda pacientes adultos e pediatricos em modo
DEA e Marcapasso na mesma peca; Marcapasso Transcutaneo: Incorporado no proprio
equipamento; Modos de operagao: demanda e assincrono; Estimulo deve ser feito
somente pelos eletrodos multifuncdo; Faixa de freqiiéncia de estimulo: 30 e 180 PPM;
Faixa de corrente de estimulo: 1 a 200 mA; Parametros de Monitoracao: ECG:
Apresentacdo da curva de ECG e da Frequéncia Cardiaca (FC); Monitoragao de 3 ou 7
derivagOes; Faixa de medida da FC: 15 a 300 BPM; Oximetria de pulso: Tecnologia de
baixa perfusao devera ser comprovada. Padrdes: Nellcor, Bluepro, Fast Spo2 ou Masimo
SET. Deve apresentar a curva pletismografica com o respectivo valor numérico; Deve
apresentar faixa de leitura de 1 a 100%. Deve vir acompanhado ao equipamento o
parametro de Pressdo Nao Invasiva.

Acessérios que acompanham o equipamento: 01 Conjunto de pas rigidas para
desfibrilacdao, para pacientes adultos e pediatricos embutidos; 01 Pré Cabo para
eletrodos multifuncdao; 02 Conjuntos de eletrodos multifungao (Adulto e Infantil) para
Marcapasso e modo Dea na mesma P3a; 01 Cabo de ECG 3 vias Padrao IEC; 01 Mangueira
com Manguito de PNI para paciente adulto; 01 unidade de Papel Termo - Sensivel com
largura de 50 mm ou maior; 01 Bateria Recarregavel; 01 Cabo de alimentagao. Os
equipamentos devem ter registro na ANVISA — Ministério da Saude; Garantia minima de
24 meses para equipamentos e todos acessorios.

O intuito da presente impugnagao é apenas revisar aqueles aspectos que inferioriza o
descritivo presente no Anexo I — Termo de Referéncia, com o intuito de ndo excluir
nenhuma marca, podendo ser participada por mais proponentes, resultando em
aquisicoes de boa qualidade x custo beneficio.

DO DIREITO

Conforme acima citado, diante da Lei do artigo 40, inciso VII da Lei N°© 8.666, de 21 de
Junho de 1993), o julgamento do certame devera ser claro e mediante a parametros
objetivos, ou seja, que também para a avaliacdo e aprovacdes dos equipamentos
exigidos em edital devera possuir parametros para uma analise clara, ampla e produtiva
a0 0Orgdo, assim, resultando em aquisicoes de boa qualidade/procedéncia para
atendimento a pessoas necessitadas.
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Vejamos, artigo 40, inciso VII da LEI N°© 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, vejamos:
Art. 40. O edital contera no predmbulo o ndmero de ordem em série anual, o nome da
reparticao interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execugao e o tipo da
licitagdo, a mencao de que sera regida por esta Lej, o local, dia e hora para recebimento
da documentacdo e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e
indicard, obrigatoriamente, o seguinte:

VII - critério para julgamento, com disposicoes claras e parametros objetivos.

Como por regra e legalidade, se torna vedado as condigdes que restrinjam a participacao
dos demais fornecedores, ainda, que a licitacdo destina-se a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo e a promocado do desenvolvimento nacional sustentavel.

Reiteramos, o intuito da presente impugnacdo ndao é atrapalhar o certame e nem
direcionar exclusivamente a uma Unica marca, e sim, a revisdao das especificacdes
contidas para a melhoria do equipamento e garantia de uma aquisicao adequada para o
valor de referéncia que administracao pode pagar. A aquisicao de boa qualidade x custo
beneficio é enriquecedora para administragdo, tendo a certeza que a verba publica
disponivel para certas aquisicbes estara sendo bem aproveitadas e que quando um
paciente precisar tera equipamentos de boa qualidade e procedéncia prontas para lhe

salvar.
DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNACAO julgada procedente, com
efeito para determinar-se a republicacdo do Edital, escoimado do carater vicioso
apontado, reabrindo se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, do Art. 21, da Lei
N° 8.666/93.

Espera a impugnante seja a presente manifestacao acolhida e provida in totum, a fim
de que se corrijam os vicios do Edital, permitindo assim a participacdo de varias
empresas do segmento, o que possibilitarda uma melhor competitividade, trazendo
beneficios a esta Administragao.

Nestes Termos,
P. Deferimento

Ibipora/PR, 25 de Abril de 2022.
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